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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  

P I L L  D I S P E N S E R

EASY SET UP MANUAL
To register for a free 12 month warranty please visit: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type
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12/24-Hour Time
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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RCC UK Type 
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  

P I L L  D I S P E N S E R

EASY SET UP MANUAL
To register for a free 12 month warranty please visit: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.

5

6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  

P I L L  D I S P E N S E R

EASY SET UP MANUAL
To register for a free 12 month warranty please visit: 
www.tabtime.com/register
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+44(0)1270 767207
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  

P I L L  D I S P E N S E R

EASY SET UP MANUAL
To register for a free 12 month warranty please visit: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1

7

Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Set minute

TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.

5

6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1

7

Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.

5

6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  

P I L L  D I S P E N S E R

EASY SET UP MANUAL
To register for a free 12 month warranty please visit: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time
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1

Button 
2
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3

Clock:Hours
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280

300
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1

7

Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.

5

6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1

7

Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Set minute

TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1

7

Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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RCC Deutsch Type
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12/24-Hour Time
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3
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1

7

Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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Set minute

TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.

5

6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  

P I L L  D I S P E N S E R

EASY SET UP MANUAL
To register for a free 12 month warranty please visit: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11
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(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 

280

300

D I S T R I B U T E U R  

A U T O M A T I Q U E  D E  P I L U L E S

MANUEL D’INSTALLATION FACILE
Pour bénéficier d’une garantie gratuite de 12 mois, veuillez vous enregistrer sur notre page: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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(1) Press the button 1 - the 
hour should start blinking.

To receive a better RCC time signal, select a location to place your pill dispenser where it will be at 
least six feet away from a TV, computer, air conditioner or other household electrical appliances. The 
optimal location is near a window.
Press Button 3 until the RCC symbol disappear on screen to return to ‘standby’ mode
In case the pill dispenser could not receive RCC time signal, then you may have to set the clock time 
manually through buttons as described above.

1. In ‘standby’ mode, press 
“1” +“2” button and hold, 
until “H 00” is shown on the 
screen:

2. Then press button “2” to adjust time differences backwards or 
press button “3” to adjust forwards, for example if you were in 
the UK but the pill dispenser received the Deutsch RCC time 
(1 hour ahead of UK), you may press Button 2 to set “H-01.”

To Set up Your Alarm
Tones

To select an alarm tone hold button 3, and press 
button 1 repeatedly to cycle through tones. Press 
button one again once you’ve determined the 
desired tone and it will set.

How to lock and 
unlock TabTime 
Automatic Pill Dispenser

Insert key and turn to left 1/4 
turn to lock. 
Insert key and turn to right1/4 
turn to unlock.

14  Attention
(1) If there is not any operation on the display after an additional 5 minutes and it is not time for any 
alarm event, the system will go to “sleep” interface and shut down the display after 5 minutes. 
When it is time for an alarm event, the system will awake and carry out the alarm event.
(2) If the pill dispenser is left upside-down for 1 minute, there will be a chirping sound coming from 
the TabTime Automatic Pill Dispenser. The chirping sound will continue until the TabTime Automatic 
Pill Dispenser is up-righted. When it is time for a medication event and the TabTime Automatic Pill 
Dispenser remains upside-down, the full alarm will sound along with the blinking red light will also 
be displayed. After the TabTime Automatic Pill Dispenser is up-righted to the correct position the pill 
tray will then rotate granting access to the medications. Once the medications are taken, all alarms 
will stop.

12 How to stop Alarm

To stop alarm and dispense the 
pills, pick up TabTime Automatic 
Pill Dispenser and tilt over, 
dumping the pills into the hand 
or a suitable container.

13 Low Battery Alert & 
Standby Wake up

When the batteries are lower than 
4.0V, the low battery icon will 
appear on the LED display screen 
and both the battery icon and LED 
will begin blinking. When the 
blinking LED and the low battery 
icon are visible, it’s time to change 
all 4 AA batteries with new ones. 
The system will cease to work until 
all batteries are replaced.
If there are no operation for one minute, the TabTime 
Automatic Pill Dispenser will go into stand-by mode and 
the display will close, to save battery life.

(2) Press button 3 repeatedly 
until the correct hour is 
selected.

(3) To go back a hour press 
button 2.

(8) Repeat up to six times until 
all alarms are set.
(9) When you are finished press 
button 1 until you no longer see 
the alarm symbol.
(10) To cancel, just select 
buttons two or three until you 
see the --:-- symbol.

(7) Press Button 1 again to 
store the time.

(4) Once the hour is set, 
press button 1 again and the 
minutes will blink.

(5) Repeat steps 2 until the 
correct time is reached.

(6) Repeat steps 3 until the 
correct time is reached.

Manually adjust time differences when using RCC

Setting up the clock time

 Sleep Mode & Wake Up Dispenser

A quick press of button 3, or tipping the TabTime 
Automatic Pill Dispenser over as if dumping out the 
pills can wake up the machine from “sleep mode”.

Insert the batteries
Insert Batteries into the TabTime 
Automatic Pill Dispenser. The 
compartment is located on the back 
of the machine.

You will notice that there are six disks to select from. Choose 
the disk that has the correct amount of doses per day for your 
medications. These doses go up to six-times per day. The 
appropriate disc for the medication regime is then placed on 
the tray; fold tabs down to secure in pill compartment, prior to 
filling it, and used as a guide as to where to place to pills.
Just place the correct ring for you in the center of the TabTime 
Automatic Pill Dispenser, then fold down the tabs, so that it stays
 in place. Once the ring is in place, simply fill the slots with your 
medication. Note: It is normal, when your doses are less than 4 
times a day, to have more than one day's worth of medication 
in each slot.
The refill frequency with depend upon the number of daily 
medications for example:
> One time a day medication refills every 28 days
> Two time a day medication refills every 14 days
> Three time a day medication refills every 9 days
> Four time a day medication refills every 7 days
> Five time a day medication refills every 5 days
> Six time a day medication refills every 4 days

1
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Setting the clock time by RCC (Radio Controlled Clock)

8How to open
Open the compartment by pressing 
the tab down on the front of the 
machine with your thumb.

2 Cleaning Instructions
Wipe down the medication tray 
with a damp cloth.

3

Loading Your Medication4

Press button 1 until the hour 
to blink.

To scroll up the numbers press 
Button 3 .

Once the Hours number  is reached. Another 
quick click of button 1(press and release 
quickly) will cause minutes to begin blinking
Click on button 2 to scroll down and button 3 to 
scroll up thru the numbers till the correct 
minutes is reached. Press button 1  for  5 
seconds will complete the setting of time.

This pill dispenser is integrated with an RCC module that can receive a long wave radio time signal 
to set its clock automatically.  
Press and hold Button 3 until the RCC symbol      flashes. Due to the nature of long wave radio 
signals, it’s normally hard to receive a signal during the day, generally it will receive signals during 
the night (for example, from 1 a.m. to 5 a.m.),when it received a signal, the exact clock time will be 
set and the RCC symbol        will stop flashing, and a symbol of the RCC time signal type (such as 
MSF or DCF etc.) and DST (if it’s day-light Saving Time) will be shown on the screen.

To scroll down the numbers 
press Button 2.  A quick click of 
button 2 will go back 1 hour.     
Hold down button 2, to scroll 
thru more quickly.

Press button 2 will go into “sleep mode”. 
After TabTime Automatic Pill Dispenser 
goes into “sleep mode”, it will shut down 
the screen to extend the battery life. 
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Set minute

TabTime Automatic Pill Dispenser offers both 12/24-Hour Time Formats6
The TabTime Automatic Pill Dispenser automatically defaults to a 
24-hour format.  The AM or PM symbol will appear on the right 
side of the display when the clock is in the 12-hour format. 
Choose from a 12 or 24 hour clock by pressing the 2 and 3 
buttons.

24 hour format 12 hour format

One time
per day

Two time
per day

Three time
per day

Four time
per day

Five time
per day

Six time
per day

6 dosage ring

BLINKING

BLINKING BLINKING BLINKING

Display Layout
1. “A1~A6”  Set up times of each alarm/reminder 
for medication events.
2. Button 1 is the“menu” button. A quick click 
allows access to setting alarm times for each 
medication event. Press the 1 button for 5 
seconds will allow access for the time setting. 
3. Button 2 is the “scroll-down” button. A quick 
click to this button will place the TabTime 
Automatic Pill Dispenser in the “sleep mode” 
the LED Screen will close. 
4. Button 3 is the “scroll-up” button. A short click 
of button 3 will wake the TabTime Automatic Pill 
Dispenser.
If “ERR” is displayed in the LED screen, the 
TabTime Automatic Pill Dispenser has become 
jammed. Open the TabTime Automatic Pill 
Dispenser and check the pill tray for obstructions. 
To reset the TabTime Automatic Pill Dispenser, 
remove the batteries and place them back 
correctly. 

Below figure describes the meanings of symbols in 
the LCD display:
Photo showing the LED Display with all icons 
showing and lines drawn to each and the name 
printed at opposite side of the line where each icon 
is found.
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6 Alarms
Battery Icon

Day-light Saving Time
RCC Deutsch Type

RCC UK Type 
RCC Japan Type  RCC USA Type

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarm Tones

12/24-Hour Time

Button 
1

Button 
2

Button 
3

Clock:Hours
Clock:Minutes

280

300

A U T O M A T I C  

P I L L  D I S P E N S E R

EASY SET UP MANUAL
To register for a free 12 month warranty please visit: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11
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(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1

7

Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

FRE
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 

280
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1

7

Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1

7

Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1

7

Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 

280

300

D I S T R I B U T E U R  

A U T O M A T I Q U E  D E  P I L U L E S

MANUEL D’INSTALLATION FACILE
Pour bénéficier d’une garantie gratuite de 12 mois, veuillez vous enregistrer sur notre page: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1

7

Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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A U T O M A T I Q U E  D E  P I L U L E S

MANUEL D’INSTALLATION FACILE
Pour bénéficier d’une garantie gratuite de 12 mois, veuillez vous enregistrer sur notre page: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1

7

Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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7

Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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A1
a

PM

A1
a

PM

A1
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11

9

(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.

5

6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden

1
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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Choisissez l'horloge de 
12 ou 24 heures en appuyant 
sur les boutons  2  et  3 .

10 11
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(1) Appuyez sur le bouton 1 - 
L’heure devrait clignoter.

Pour recevoir un meilleur signal horaire RCC, veuillez choisir un endroit où placer votre pilulier à une 
distance d'au moins 1m80 de la télévision, d'un ordinateur, d'un climatiseur ou de tout autre appareil 
électroménager. L'emplacement ideal est près d'une fenêtre.
Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC disparaisse à l'écran pour revenir en mode «veille».
Si le distributeur de pilules ne peut pas recevoir le signal de l'heure RCC, vous devrez peut-être régler 
l'heure manuellement à l'aide des boutons décrits ci-dessus.

1. En mode veille, maintenez 
les touches “1” + “2” enfoncées 
jusqu'à ce que “H 00” appara-
isse à l’écran:

2. Appuyez ensuite sur le bouton “2” pour régler les différences de 
temps en arrière ou appuyez sur le bouton “3” pour effectuer un 
réglage en avant, par exemple si vous étiez au Royaume-Uni mais 
que le distributeur de pilules reçoit l’heure hollandaise (1 heure 
plus tôt que le Royaume-Uni), vous pouvez appuyer sur le bouton 
2 pour régler “H-01”.

Pour Régler vos Alarmes

Les Sonneries

Pour sélectionner une sonnerie appuyez sur le bouton 3, 
puis encore sur bouton 1 plusieurs fois pour défiler les 
sonneries. Pressez le bouton 1 encore une fois pour 
choisir la sonnerie souhaitée et le réglage s’effectuera.

Comment verrouiller 
et déverrouiller le 
distributeur de pilule 
automatique TabTime

Insérez la clé et tournez à gauche 
1/4 de tour pour verrouiller.
Insérez la clé et tournez à droite 
1/4 de tour pour déverrouiller.

14  Attention
(1) Si aucune opération n’est effectuée après 5 minutes supplémentaires et s'il n'est pas l’heure de 
prendre un medicament, le système passera en interface de veille et éteindra l'écran au bout de 5 
minutes. Lorsqu'il est temps pour une alarme de sonner, le système se réveillera et exécutera le rappel. 
(2) Si le distributeur de pilules est laissé à l'envers pendant 1 minute, vous entendrez un son strident 
provenant du distributeur de pilules automatique TabTime. Les sons retentissants se poursuivront 
jusqu'à ce que le distributeur de pilules automatique TabTime soit redressé. Si il est temps de prendre 
un médicament et que le distributeur de pilules automatique TabTime est encore à l'envers, l'alarme 
complète retentit et le voyant rouge clignotant s'affiche également. Une fois que le distributeur de 
pilules automatique TabTime est remis à l’endroit, le plateau de pilules pourra pivoter pour permettre 
l'accès aux médicaments. Une fois les médicaments pris, toutes les alarmes s’arrêteront.

12 Comment arrêter 
l’Alarme

Pour arrêter l’alarme et 
distribuer les pilules, prenez le 
distributeur de pilules automa-
tique TabTime et videz le 
compartiment dans votre main 
ou dans un récipient approprié.

13 Alerte de batterie 
faible et Mode veille

Lorsque le niveau de charge des 
piles est inférieur à 4,0 V, l’icône de 
pile faible apparaît sur l’écran 
d’affichage LED. L’icône de la pile 
et le témoin DEL commencent à 
clignoter. Lorsque le voyant 
clignotant et l’icône de piles faibles 
sont visibles, il est temps de 
remplacer les 4 piles AA par des 
piles neuves. Le système cessera 
de fonctionner jusqu'à ce que 
toutes les piles soient remplacées.
Si vous ne faites aucune action sur votre pilulier pendant 
une minute, le distributeur de pilules automatique TabTime 
passera en mode veille et l'écran s’éteindra pour écono-
miser la vie de la batterie.

(2) Appuyez sur le bouton 3 
plusieurs fois jusqu’à ce que 
l’heure soit réglée.

(3) Pour revenir une heure 
avant, appuyez sur le 
bouton 2.

(8) Répétez l’étape 3 jusqu'à six fois 
pour définir toutes les alarmes.
(9) Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce 
que le symbole d'alarme disparaisse.
(10) Pour annuler, sélectionnez simple-
ment les boutons deux ou trois jusqu'à 
ce que le symbole --:-- apparaisse.

(7) Appuyez à 
nouveau sur le 
bouton 1 pour 
enregistrer l'heure.

(4) Une fois l'heure réglée, 
appuyez à nouveau sur le 
bouton 1 et les minutes 
clignoteront.

(5) Répétez l’étape 2 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

(6) Répétez l’étape 3 
jusqu'à ce que l'heure 
correcte soit atteinte.

Ajustez manuellement les différences de temps lorsque 
vous utilisez la radio pilotée (RCC)

Réglage de l’heure

Mode veille et distributeur de réveil

Une simple pression sur le bouton 3 ou un mouvement 
du distributeur automatique de pilules TabTime comme 
si vous videz les médicaments de votre pilulier arrêtera 
automatiquement le « mode veille ».

Insérez les piles
Insérez les piles dans le distributeur 
automatique de pilules TabTime. 
Le compartiment est situé à l'arrière 
de la machine.

Vous remarquerez qu'il y a en tout six disques correspondant à 6 rappels 
journaliers. Choisissez le disque qui contient la quantité correcte de 
doses journalière pour vos médicaments. Le pilulier peut contenir 
jusqu’à 6 doses quotidiennes. Veuillez placer le disque approprié 
pour votre traitement sur le plateau; rabattez les languettes pour les 
fixer dans le compartiment à pilules avant de les remplir. Utilisez les 
languettes pour vous indiquer où placer les pilules.
Placez simplement la bague appropriée pour vous au centre du 
distributeur de pilules automatique TabTime, puis rabattez les onglets pour 
qu’elle reste en place. Une fois que l'anneau est en place, remplissez 
simplement les fentes avec votre médicament. Remarque: lorsque vos 
doses sont administrées moins de 4 fois par jour, il est normal d’avoir 
plus de médicaments prévus par jour dans chaque compartiment.
La fréquence de remplissage dépend du nombre de médicaments 
par jour, par exemple:
> Un médicament par jour, le remplissage doit se faire tous les 28 jours.
> Deux médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 14 jours.
> Trois médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 9 jours.
> Quatre médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 7 jours.
> Cinq médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 5 jours.
> Six médicaments par jour, le remplissage doit se faire tous les 4 jours.

1
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Réglage de l'heure radio pilotée (RCC)

8Comment ouvrir
Ouvrez le compartiment en appuyant 
sur la languette située à l'avant de 
l'appareil avec votre pouce.

2 Instruction 
de nettoyage

Essuyez le plateau de 
médicaments avec un chiffon 
humide.

3

Chargement de vos médicaments4

Appuyez sur le bouton 1 
jusqu'à ce que l'heure se 
mette à clignoter.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le bouton 3.

Une fois que le nombre d'heures est atteint. Un 
autre clic rapide sur le bouton 1 (appuyer et 
relâcher rapidement) fera clignoter les minutes. 
Cliquez sur le bouton 2 pour faire défiler l'écran 
et le bouton 3 pour faire défiler les chiffres 
jusqu'à atteindre les minutes correctes. 
Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes 
pour terminer le réglage de l’heure.

Ce pilulier est intégré à un module de radio pilotée pouvant recevoir un signal radio à ondes longues 
pour régler son horloge automatiquement.  
Maintenez enfoncé le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole RCC      clignote. En raison de la nature 
des signaux radio à ondes longues, il est normalement difficile de recevoir un signal pendant la 
journée. En général, il reçoit les signaux pendant la nuit (par exemple, entre 1 h et 5 h du matin). 
Lorsqu'il reçoit un signal, l’horloge se réglera à l’heure exacte et le symbole RCC        cessera de 
clignoter, et un symbole du type de signal d'heure RCC (tel que MSF ou DCF, etc.) et DST (s'il s'agit 
de l'heure d'été) apparaîtront à l’écran.

Pour faire défiler les chiffres, 
appuyez sur le Bouton 2. Un 
clic rapide sur le bouton 2 fait 
reculer d’une heure. Maintenez 
le bouton 2 enfoncé pour faire 
défiler plus rapidement.

Appuyez sur le bouton 2 pour activer le 
«mode veille». Une fois que le distributeur 
de pilules automatique TabTime est passé 
en «mode veille», l’écran s’éteint pour 
prolonger la durée de vie de la batterie.
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Le pilulier automatique TabTime peut être configuré aux deux formats
horaires 12 ou 24 heures

6

Par défaut, le distributeur automatique de pilules TabTime utilise 
automatiquement le format 24 heures. Les symboles AM (matin) 
ou PM (après-midi) apparaissent sur le côté droit de l'écran 
lorsque l'horloge est au format 12 heures. 

Format 24h Format 12h

Une fois
par jour 

Deux fois
par jour

Trois fois
par jour

Quatre fois
par jour

Cinq fois
par jour

Six fois
par jour

PLIEZ

Disque avec 6 dosages

Disposition de l’affichage 1. «A1 ~ A6» Définissez les heures de chaque 
alarme / rappel pour les rappels liés aux 
médicaments.
2. Le bouton 1 est le bouton «menu». Un seul clic 
permet d’avoir accès au réglage de l’heure des
alarmes pour chaque rappel. Appuyez sur le 
bouton 1 pendant 5 secondes pour accéder au
réglage de l’heure.
3. Le bouton 2 sert à faire defiler l’écran. Un clic 
rapide sur ce bouton placera le distributeur de 
pilules automatique TabTime en «mode veille» 
et l'écran LED se fermera.
4. Le bouton 3 est le bouton qui sert à defiler 
vers le haut. Un seul clic sur le bouton 3 activera 
le distributeur automatique de pilules TabTime.
Si «ERR» est affiché sur l'écran LED, le 
distributeur de pilules automatique TabTime s’est 
bloqué. Ouvrez le distributeur automatique de 
pilules TabTime et vérifiez que le plateau de 
pilules ne soit pas obstrué. Pour réinitialiser le 
distributeur automatique de pilules TabTime, 
retirez les piles et replacez-les correctement.

La figure ci-dessous décrit la signification des 
symboles de l’écran LCD: Photo illustrant les 
symboles de l’écran LCD avec toutes les icônes, 
les lignes dessinées sur chacune et le nom 
imprimé de l’autre côté de la ligne où se trouve 
chaque icône.
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6 alarmes
Symbole de la batterie

Heure de Jour
Type de RCC Hollandais

Type de RCC 
au Royaume-Uni

Type de RCC au Japon
RCC Type USA 
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 tonalités d’alarme

12/24 - Heures

Bouton 
1

Bouton  
2

Bouton  
3

Horloge: Heures
Horloge: Minutes 
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D I S T R I B U T E U R  

A U T O M A T I Q U E  D E  P I L U L E S

MANUEL D’INSTALLATION FACILE
Pour bénéficier d’une garantie gratuite de 12 mois, veuillez vous enregistrer sur notre page: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Appuyez sur le bouton  3 
d’abord, puis ensuite sur 
le bouton  1  pour choisir 
la sonnerie de la 
prochaine alarme.

FERMER

OUVRIR

ou

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage de l'heure

CLIGNOTEMENT
Réglage des minutes

10 11
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

DEU
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.
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6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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9

(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.
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6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

10 11

9

(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

10 11

9

(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

10 11

9

(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden

1

7

Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

10 11

9

(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.
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Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

10 11

9

(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat

6

Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.

5

6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat
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Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.
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6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

10
11

9

(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni

1
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h
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L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3

280
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Drücken Sie auf Taste 1 
– nun sollte die Stunden-
zahl blinken.

Um ein besseres RCC-Zeitsignal zu empfangen, stellen Sie Ihren Pillenspender mindestens sechs Fuß 
von Ihrem Fernseher, Computer, Ihrer Klimaanlage oder anderen elektrischen Haushaltsgeräten auf. 
Der optimale Ort ist in der Nähe eines Fensters. Drücken Sie auf die Taste 3, bis das RCC-Symbol vom 
Bildschirm verschwindet, um in den „Schlafmodus“ zurück zu gelangen.
Sollte der Pillenspender kein RCC-Signal empfangen, müssen Sie die Uhrzeit eventuell manuell mittels 
der Tasten wie oben beschrieben einstellen.

1. Drücken Sie im “Schlafmodus” 
auf die Tasten 1 + 2 und halten 
Sie diese gedrückt, bis “H 00” 
auf dem Bildschirm erscheint:

Einstellung des Alarms

Töne

Um einen Alarmton zu wählen, halten Sie Taste 3 gedrückt, 
und drücken Sie dann wiederholt auf Taste 1, um die 
unterschiedlichen Alarmtöne zu hören. Drücken Sie die Taste 
erneut, sobald Sie sich für einen Alarmton entschieden haben, 
und diesen fest eistellen möchten.

So verschließen und 
öffnen Sie den 
automatischen 
TabTime Pillenspender

Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach links, um 
das Produkt abzuschließen.
Stecken Sie den Schlüssel ein und 
drehen Sie ihn um ¼ nach rechts, 
um das Produkt zu öffnen.

14  Hinweis
(1) Wenn das Produkt nach weiteren 5 Minuten nicht verwendet wird, und kein Alarm losgeht, geht 
das System in den „Schlafmodus“ und die Anzeige erlischt nach 5 Minuten. Sobald es Zeit für einen 
Alarm ist, „erwacht“ das System, und der Alarm ertönt.
(2) Wenn der Pillenspender 1 Minute nach umgedreht bleibt, ertönt ein zirpendes Geräusch 
ausgehend vom automatischen TabTime Pillenspender. Das zirpende Geräusch ertönt solange, bis 
der automatische TabTime Pillenspender wieder umgedreht wird. Sobald Medikamente eingenom-
men werden sollten und der automatische TabTime Pillenspender immer noch umgedreht ist, ertönt 
der Alarm, zusammen mit einem blinkenden roten Licht. Nachdem der automatische TabTime 
Pillenspender in die richtige Position gedreht worden ist, rotiert das Pillenfach, so dass Sie auf Ihre 
Medikamente zugreifen können. Sobald die Medikamente entnommen wurden, erlischt der Alarm.

12 Alarm ausschalten

Um den Alarm auszuschalten und 
die Pillen herauszunehmen, 
nehmen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender in die Hand 
und drehen Sie ihn um, so dass die 
Pillen in Ihrer Hand oder in einem 
geeigneten Behälter landen.

13 Alarm bei niedriger 
Batterie & Schlafmodus

Wenn die Batterien weniger als 
4.0V erzeugen, erscheint ein 
Batteriesymbol auf der 
LED-Anzeige, und das 
Batteriesymbol, sowie die 
LED-Anzeige beginnen zu 
blinken. Wenn die blinkende 
LED-Anzeige und das 
Batteriesymbol zu sehen sind, sollten alle 4 AA-Batterien mit 
neuen Batterien ausgetauscht werden. Das System 
funktioniert nicht mehr, bevor alle Batterien ausgetauscht 
worden sind.
Wenn das Produkt länger als eine Minute nicht bedient 
wird, geht der automatische TabTime Pillenspender in 
den Schlafmodus und die Anzeige erlischt, um die 
Batterien zu schonen.

(2) Drücken Sie wiederholt 
auf Taste 3, bis die richtige 
Stundenzahl angezeigt wird.

(3) Drücken Sie auf Taste 2, 
um eine Stunde 
zurückzugehen.

(8) Wiederholen Sie diese 
Schritte bis zu sechs Mal, bis 
alle Alarme eingestellt sind.

(9) Drücken Sie dann auf Taste 
1, bis das Alarm-Symbol nicht 
mehr angezeigt wird.

(10) Sie können den Vorgang 
abbrechen, indem Sie die 
Tasten 2 oder 3 drücken, bis 
Sie das --:-- Symbol sehen.

(7) Drücken Sie auf Taste 1, 
um die Uhrzeit zu speichern.

(4) Sobald die Stundenzahl 
eingestellt ist, drücken Sie 
erneut auf Taste 1, sodann 
blinkt die Minutenanzeige.

(5) Wiederholen Sie 
Schritt 2, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

(6) Wiederholen Sie Schritt 3, 
bis die korrekte Zeit 
angezeigt wird

Zeitunterschiede bei der Verwendung von RCC manuell einstellen

Einstellen der Uhrzeit

 Schlafmodus & Einschalten des Spenders

Drücken Sie kurz auf Taste 3, oder halten Sie den 
automatischen TabTime Pillenspender kurz über Kopf, 
als würden Sie die Pillen ausschütten wollen, um die 
Maschine aus dem “Schlafmodus” aufzuwecken.

Batterien einsetzen

Setzen Sie die Batterien in den 
automatischen TabTime Pillenspender 
ein. Das Fach befindet sich auf der 
Rückseite der Maschine.

Sie können zwischen sechs Scheiben auswählen. Wählen Sie die 
Scheibe, die die richtige Tagesdosierung für Ihre Medikamente 
anzeigt. Es sind bis zu sechs Dosierungen am Tag möglich. 
Setzen Sie dann die richtige Scheibe für Ihre Medikamente auf 
das Fach auf; falten Sie die Streifen nach unten, um das Pillenfach 
zu sichern, bevor Sie es befüllen – und benutzen Sie die Scheibe 
als Orientierungshilfe, um die Pillen richtig einzufüllen. Legen Sie 
einfach den für Sie passenden Ring in die Mitte des automa-
tischen TabTime Pillenspenders und falten Sie die Streifen nach 
unten, so dass dieser gut befestigt ist. Sobald der Ring befestigt 
ist, befüllen Sie die einzelnen Fächer mit Ihren Medikamenten. 
Hinweis: wenn Ihre Dosierung weniger als 4 pro Tag beträgt, ist es 
normal, dass in den einzelnen Fächern mehr Medikamente als die 
Tagesdosierung eingefüllt werden.
Die Häufigkeit des Wiederauffüllens hängt von der Anzahl an täglichen 
Medikamenten ab. Hier ein Beispiel:
> Bei einem Medikament pro Tag muss das Produkt alle 28 Tage aufgefüllt werden
> Bei zwei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 14 Tage aufgefüllt werden 
> Bei drei Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 9 Tage aufgefüllt werden 
> Bei vier Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 7 Tage aufgefüllt werden 
> Bei fünf Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 5 Tage aufgefüllt werden 
> Bei sechs Medikamenten pro Tag muss das Produkt alle 4 Tage aufgefüllt werden
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Einstellen der Uhrzeit nach RCC (Funkuhr)

8
So öffnen Sie 
das Produkt

Sie können das Fach öffnen, indem 
Sie mit dem Daumen auf den Streifen 
an der Vorderseite der Maschine 
drücken.

2 Reinigung 

Wischen Sie das 
Medikamentenfach mit einem 
feuchten Tuch aus.

3

Einfüllen der Medikamente4

Drücken Sie solange auf Taste 
1, bis die Stundenzahl aufblinkt.

Drücken Sie auf Taste 3, um eine 
höhere Zahl einzustellen.

Sobald Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, 
drücken Sie kurz auf Taste 1 (schnell drücken und 
wieder loslassen). Nun blinkt die Minutenanzeige. 
Drücken Sie auf Taste 2, um eine niedrigere Zahl 
einzustellen, und auf Taste 3, um eine höhere Zahl 
einzustellen, und zwar solange, bis die gewünschte 
Minutenanzeige erreicht ist. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Uhrzeit fest einzustellen.

Dieser Pillenspender verfügt über eine Funkuhr, die Funksignale über Großwellen empfangen kann, 
um die Uhrzeit automatisch einzustellen.  
Halten Sie Taste 3 gedrückt, bis das RCC Symbol      blinkt. Aufgrund der Eigenschaften von 
großwelligen Funksignalen kann das Signal tagsüber nur schwer empfangen werden, wird dafür 
aber nachts empfangen (zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens). Sobald das Signal 
empfangen wird, wird die genaue Uhrzeit eingestellt und das RCC Symbol        hört auf zu blinken. 
Der RCC Signaltyp (wie MSF oder DCF usw.) und DST (falls Sommerzeit) werden dann auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf Taste 2, um 
eine niedrigere Zahl einzustel-
len. Indem Sie kurz auf Taste 2 
drücken, geht die Stundenan-
zeige um 1 Stunde zurück. 
Halten Sie Taste 2 gedrückt, um 
die Stundenzahl schneller zu 
reduzieren.

Drücken Sie kurz auf Taste 2, um in den 
„Schlafmodus“ zu gelangen. Nachdem 
der automatische TabTime Pillenspender 
in den „Schlafmodus“ gesetzt wurde, 
schaltet sich der Bildschirm aus, um die 
Batterien zu schonen.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Der automatische TabTime Pillenspender verfügt 
über 12- und 24-Stundenformat
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Der automatische TabTime Pillenspender ist standardmäßig im 
24-Stundenformat eingestellt. Wenn die Uhr auf 
12-Stundenformat eingestellt ist, erscheint das AM oder PM 
Symbol auf der rechten Seite. Wählen Sie zwischen dem 12- oder 
24-Stundenformat aus, indem Sie auf die Tasten 2 und 3 drücken.

24-Stundenformat 12-Stundenformat

1 Einmal
am Tag

2 Zweimal 
am Tag

3 Dreimal
am Tag

4 Viermal
am Tag

5 Fünfmal
am Tag

6 Sechsmal
am Tag

Ring mit 6 Dosierungen

Stundeneinstellung
BLINKT

Anzeige-Layout 1. „A1~A6” Hiermit können die jeweiligen Zeiten 
für jeden Alarm/ jede Erinnerung für die 
Medikamente eingestellt werden.
2. Taste 1 ist die „Menü“-Taste. Indem Sie kurz 
auf diese Taste drücken, können Sie die 
Alarmzeiten für die jeweiligen Medikamentenein-
nahmen einstellen. Drücken Sie 5 Sekunden 
lang auf Taste 1, um die Zeiten einzustellen. 
3. Mit Taste 2 scrollen Sie nach unten. Indem Sie 
kurz auf diese Taste drücken, geht der automa-
tische TabTime Pillenspender in den „Schlafmo-
dus“ und der LED-Bildschirm schaltet sich aus. 
4. Mit Taste 3 scrollen Sie nach oben. Indem Sie 
kurz auf Taste 3 drücken, schaltet sich der 
automatische TabTime Pillenspender ein.
Wenn “ERR” auf der LED-Anzeige erscheint, ist 
der automatische TabTime Pillenspender 
blockiert. Öffnen Sie den automatischen 
TabTime Pillenspender und überprüfen Sie, ob 
es im Pillenfach zu einer Blockierung gekommen 
ist. Um den automatischen TabTime Pillenspend-
er zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien 
heraus und setzen Sie diese wieder ein. 

In der nachstehenden Abbildung werden die 
Symbole auf der LCD-Anzeige erklärt: das Bild 
zeigt die LED-Anzeige mit allen Symbolen an, 
sowie Linien für jedes Symbol mit den jeweiligen 
Bezeichnungen gegenüber der einzelnen Symbole.
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6 Alarmeinstellungen
Batteriesymbol

Sommerzeit
RCC Typ Deutsch

RCC Typ Großbritannien
RCC Typ Japan  RCC Typ USA

P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

3 Alarmtöne

12/24-Stundenanzeige

Taste 
1

Taste 
2

Taste 
3

Uhr:Stunden
Uhr:Minuten

280

300

A U T O M A T I S C H E R

P I L L E N S P E N D E R

EINFACHE
BEDIENUNGSANLEITUNGUm sich für die kostenlose 12-monatige 

Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

FALTEN

Drücken Sie gleichzeitig auf 
die Tasten  2  und  3

oder

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

Stundeneinstellung
BLINKT

2. Drücken Sie auf Taste 2, um den Zeitunterschied rückwärts 
einzustellen, oder drücken Sie auf Taste 3, um den Zeitunterschied 
vorwärts einzustellen. Wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien 
sind und der Pillenspender auf RCC Deutsch eingestellt ist (1 
Stunde weiter als Großbritannien), können Sie die Taste 2 drücken, 
um “H-01“ einzustellen.

Drücken Sie zuerst die 
Taste  3 , dann Taste  1 , 
um den nächsten 
Alarmton zu wählen. VERSCHLIEßEN

ÖFFNEN

Minuteeinstellung
BLINKT

10
11

9

(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni

1
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3

280
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti

ITA
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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300
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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9

(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni

1

7

Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.
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RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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300
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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9

(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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7

Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.
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RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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9

(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni

1

7

Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.
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RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.
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RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3

280

300

D I S T R I B U T O R E  D I  P I L L O L E

A U T O M A T I C O

MANUALE DI INSTALLAZIONE 
Per registrarsi per la garanzia di 12 mesi gratuita, visitare 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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9

(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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7

Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.
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RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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300
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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A1
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A1
a
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A1
a

Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.
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RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.
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Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.
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RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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300
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni

1
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.
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Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.
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A1
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A1
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El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.

5

280

300

D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  

D E  P A S T I L L A S  T A B T I M E

FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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(1) Premere il pulsante 1 - 
l’ora dovrebbe iniziare a 
lampeggiare.

Per ricevere un segnale orario radiocomandato (RCC) migliore, posizionare il distributore di pillole ad 
almeno 1.80 metri di distanza da TV, computer, condizionatori o altri elettrodomestici. La posizione 
ideale per il distributore di pillole è accanto a una finestra.
Premere il pulsante 3 fino a quando il simbolo RCC non sarà scomparso dal display, ponendo il 
dispositivo nuovamente in modalità standby. 
Nel caso in cui il distributore di pillole non riceva il segnale orario RCC, sarà necessario impostare l’ora 
manualmente mediante i pulsanti descritti.

1. IIn modalità “stanby”, premere i 
pulsanti “1” + “2”, mantenendooli 
premuti fino a quando la scritta 
“H 00” non comparirà sul display.

2. In seguito, premere il pulsante “2” per spostare l’ora all’’indietro o 
il pulsante 3 per spostarla in avanti. Se vi trovate nel Regno Unito, 
ad esempio, ma volete mantenere l’orario RCC italiano (quindi 
un’ora avanti rispetto al Regno Unito), sarà possibile utilizzare il 
pulsante 2 per impostare “H-01”.

Impostazione dell’allarme Toni

Per selezionare un tono, tenere premuto il pulsante 3 
e premere ripetutamente il pulsante 1 per ascoltare i 
diversi toni. Premere nuovamente il pulsante 1 una 
volta determinato il tono desiderato per impostarlo.

Come bloccare e 
sbloccare il 
distributore automatico 
di pillole TabTime

14  Attenzione
(1) Se non si esegue alcuna operazione sul display dopo 5 minuti e non è orario di allarme, il 
sistema entrerà in modalità di sospensione e il display si spegnerà dopo 5 minuti. Quando sarà 
ora dell’allarme, il sistema si riattiverà per fare suonare l’allarme impostato.
(2) Qualora il distributore automatico di pillole TabTime fosse lasciato capovolto per un minuto, 
verrà emesso un “cinguettio” che cesserà solo quando il dispositivo verrà riposizionato 
correttamente. Se il dispositivo dovesse trovarsi in posizione capovolta in orario di allarme, 
l’allarme suonerà normalmente e si accenderà la luce rossa lampeggiante. Una volta riposizionato 
correttamente, il meccanismo del distributore di pillole automatico TabTime ruoterà per dare 
accesso ai farmaci. Tutti gli allarmi cesseranno a seguito della distribuzione dei farmaci.

12 Come silenziare 
l’allarme

Per silenziare l’allarme e 
distribuire le pillole sollevare il 
distributore di pillole automatico 
TabTime e inclinarlo al fine di 
erogare le pillole in una mano 
o in un contenitore idoneo.

13 Allerta livello di batteria basso e 
modalità sospensione e riattivazione

Quando il livello delle batterie 
risulta inferiore a 4,0V, l’icona di 
batteria bassa comparirà sul 
display LED. Sia l’icona che la spia 
LED inizieranno a lampeggiare. 
Quando la spia LED lampeggiante 
e l’icona di batteria bassa sono 
visibili, sostituire tutte e 4 le batterie 
AA. Il sistema cesserà di 
funzionare fino alla sostituzione 
delle batterie.

Se non si esegue alcuna operazione sul distributore di 
pillole TabTime per un minuto, il dispositivo entrerà in 
modalità stand-by e il display si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

(2) Premere ripetutamente il 
pulsante 3 fino a quando non 
apparirà l’ora corretta.

(3) Per tornare indietro di 
un’ora pemere il pulsante 2.

(8) Ripetere fino a sei volte, fino 
ad aver impostato tutti gli allarmi.
(9) Al termine, premere il pulsante 
1 fino a quando non sarà 
scomparso il simbolo dell’allarme.
(10) Per cancellare, premere i 
pulsanti due o tre fino a quando 
non comparirà il simbolo --:-- 

(7) Premere nuovamente il 
pulsante 1 per salvare l’ora. 

(4) Una volta impostata l’ora, 
premere nuovamente il 
pulsante 1 e inizieranno a 
lampeggiare i minuti.

(5) Ripetere il punto 2 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

(6) Ripetere il punto 3 fino 
a quando non si sarà 
raggiunto l’orario corretto.

Impostazione manuale dei fusi orari utilizzando il segnale orario RCC

Regolare l’orario dell’orologio

 Modalità di sospensione e di riattivazione

Il distributore di pillole automatico Tab Time può essere 
riattivato dalla modalità di sospensione premendo 
rapidamente il pulsante 3 o inclinando il dispositivo 
come se si stesse erogando una pastiglia.

Inserire le batterie
Inserire le batterie all’interno del 
distributore di pillole automatico 
TabTime. Lo scomparto per batterie 
è situato sul lato posteriore del 
dispositivo.

Esistono sei diversi tipi di disco tra cui scegliere. Selezionare il 
disco con il numero corretto di dosi giornaliere secondo le 
proprie necessità. I dischi contengono fino a sei dosi giornaliere. 
Posizionare il disco selezionato al centro del dispositivo; piegare 
le linguette verso il basso per bloccare lo scomparto portapillole 
in posizione prima del caricamento delle pillole. Una volta 
posizionato correttamente il disco al centro del distributore di 
pillole automatico TabTime, riempire gli scomparti con le proprie 
pillole, utilizzando il disco come giuda per caricare le pillole negli 
scomparti corretti. Nota: Se si assume una dose inferiore a 4 
pillole al giorno, ciascuno scomparto conterrà una dose di 
farmaci superiore alla propria dose giornaliera.
La frequenza del caricamento delle pillole dipende dal numero di 
farmaci giornalieri, ad esempio:
> Una dose al giorno - ricarica ogni 28 giorni
> Due dosi al giorno - ricarica ogni 14 giorni
> Tre dosi al giorno - ricarica ogni 9 giorni
> Quattro dosi al giorno - ricarica ogni 7 giorni
> Cinque dosi al giorno - ricarica ogni 5 giorni
> Sei dosi al giorno - ricarica ogni 4 giorni
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Impostazione dell’orologio mediante RCC (Orologio Radiocontrollato)

8Apertura del 
dispositivo

Aprire lo scomparto premendo sulla 
linguetta sul davanti del dispositivo 
con il pollice.

2 Istruzioni per 
la pulizia

Pulire lo scomparto portapillole 
con un panno umido.

3

Caricamento dei farmaci all’interno del distributore4

Premere il pulsante 1 fino a 
quando l’ora non inizierà a 
lampeggiare.

Premere il pulsante 3 per 
scorrere i numeri in avanti.

Una volta raggiunto il numero di ore corretto, un 
ulteriore rapido “click” del pulsante 1 (premere il 
pulsante e rilasciare velocemente) farà lampeggiare i 
minuti. Premere il pulsante 2 per scorrere i numeri in 
avanti e il pulsante 3 per scorrere i numeri all’indietro 
fino a quando non si sarà raggiunto il numero 
corretto. Per completare l’impostazione dell’ora, 
mantenere premuto il pulsante 1 per 5 secondi.

Questo distributore di pillole presenta un’unità RCC integrata in grado di ricevere un segnale orario su 
onda lunga che regola automaticamente l’ora. 

Mantenere premuto il pulsante 3 fino a quando non inizierà a lampeggiare il simbolo RCC     . Data la 
natura delle frequenze radio a onda lunga è solitamente difficile ricevere un segnale durante il giorno. 
Generalmente, i segnali saranno ricevuti di notte (ad esempio, fra la 1 e le 5). A segnale ricevuto verrà 
impostata l’ora esatta e il simbolo RCC      smetterà di lampeggiare. Comparirà quindi sul display un 
simbolo che indica il tipo di segnale RCC (ad es. MSF o DCF ecc.) oppure DST (ora legale).

Premere il pulsante 2 per 
scorrere i numeri all’indietro. 
Un rapido “click” del pulsante 
2 manderà indietro di un’ora. 
Per scorrere i numeri più 
rapidamente, mantenere 
premuto il pulsante 2. 

Premendo il pulsante 2, il dispositivo 
entrerà in modalità di sospensione. Dopo 
l’entrata in modalità di sospensione, il 
display del distributore di pillole automatico 
TabTime si spegnerà per ottimizzare la 
durata delle batterie.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

Il distributore di pillole automatico 
TabTime offre l’ora in formato 12h e 24h

6

L’impostazione di default dell’ora nel distributore di pillole 
automatico TabTime è in formato 24h. Il simbolo AM o PM 
apparirà sul lato destro del display quando è in uso il formato 
12h. È possibile scegliere il formato 12h o 24h premendo i 
pulsanti 2 e 3.

Formato 24h Formato 12h

Una volta
al giorno

Due volte
al giorno

Tre volte
al giorno

Quattro volte
al giorno

Cinque volte
al giorno

Sei volte
al giorno

Disco da 6 dosi

LAMPEGGIANTE

Layout del display
1. “A1~A6”: Orario di impostazioni di ciascun 
allarme/timer.
2. Il “Pulsante 1” è il pulsante menù. Un rapido 
click del pulsante dà accesso all’impostazione 
degli allarmi per ogni farmaco. Mantenendo il 
pulsante 1 premuto per 5 secondi si accede 
all’impostazione dell’orario.
3.  Il “Pulsante 2” consente di scorrere verso il 
basso. Un rapido click di questo pulsante 
consente inoltre di porre il distributore di pillole 
automatico TabTime in modalità di sospensione, 
chiudendo il display LED. 

4.  Il “Pulsante 3” consente di scorrere verso 
l’alto. Un rapido click del “Pulsante 3” sveglierà il 
distributore automatico di pillole TabTime dalla 
modalità di sospensione.
Se si visualizza la scritta “ERR” sul display, vi è 
un blocco nel distributore di pillole automatico 
TabTime. Aprire il distributore di pillole automati-
co TabTime e verificare che non vi siano 
occlusioni. Per resettare il distributore di pillole 
automatico TabTime, rimuovere le batterie e 
riporle correttamente.

La figura sotto descrive i significati dei simboli sul 
display LCD.
La foto mostra il display LED con tutte le icone 
visibili. Accanto a ciascuna icona vi è una linea 
collegata al nome dell’icona.

5

RCC USA
P: PST 
(Ora Standard Del Pacifico)

M: MST 
(Mountain Standard Time)

C: XST 
(Central Standard Time)

E: EST 
(Eastern Standard Time)

Pulsante 
1

Pulsante
2

Pulsante
3
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Premere prima il pulsante 
3  poi il pulsante  1  per 
selezionare il tono 
dell’allarme successivo.

BLOCCARE

SBLOCCARE

Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
sinistra per bloccare il dispositivo.
Inserire la chiave e girarla di 1/4 verso 
destra per sbloccare il dispositivo.

Premere il pulsante  2  
e il pulsante  3 
contemporaneamente

RCC Giappone
RCC Regno Unito

RCC Germania
Ora legale

Icona batteria
6 allarmi 

3 toni di allarme
Orologio: ore

Orologio: minuti
Formato orario

12h/24h

PIEGARE

o

 imposta ora
LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta ora

LAMPEGGIANTE
 imposta minuti

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.
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Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.

5
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Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR

ESP
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Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.

5

280

300

D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  

D E  P A S T I L L A S  T A B T I M E

FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.

5

280

300

D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  

D E  P A S T I L L A S  T A B T I M E

FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.

5
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  
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FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  
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FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
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TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.

5
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  
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FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  
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Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.

5
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  

D E  P A S T I L L A S  T A B T I M E

FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  

D E  P A S T I L L A S  T A B T I M E

FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.
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A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR

Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  
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FÁCIL DE USAR
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Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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Primero presione el 
botón  3 , luego el botón 
1  para seleccionar el 
siguiente sonido de 
alarma.

10 11
9

(1) Presione el botón 1 - 
ahora la cantidad de horas 
debe estar destellando.

Para recibir una mejor señal de tiempo de RCC, coloque su dispensador de pastillas a una distancia 
de al menos dos metros de su televisor, computadora, aire acondicionado u otro aparato eléctrico 
doméstico. La ubicación óptima es cerca de una ventana. Presione el botón 3 hasta que el icono de 
RCC desaparezca de la pantalla para volver al "modo suspensión".
Si el dispensador de pastillas no recibe una señal de RCC, es posible que deba ajustar la hora
manualmente utilizando los botones como se describe anteriormente.

1. Mientras está en « modo 
suspensión », presione y 
mantenga presionados los 
botones 1 + 2 hasta que 
aparezca "H 00" en la pantalla:

2. Presione el botón 2 para ajustar la diferencia horaria hacia atrás, 
o presione el botón 3 para establecer la diferencia horaria hacia 
adelante. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y el 
dispensador de pastillas está configurado en RCC alemán (1 hora 
más que el Reino Unido), puede presionar 2 para configurar « H-01".

Configuración de la alarma
Tonos

Para seleccionar un tono de alarma, presione y mantenga 
presionado el botón 3, luego presione el botón 1 
repetidamente para escuchar los diferentes sonidos de 
alarma. Presione el botón 1 de nuevo tan pronto como 
haya decidido el tono de alarma, se establecerá.

Cómo cerrar y abrir el 
dispensador automático 
de pastillas TabTime

Inserte la llave y gírela ¼ hacia la 
izquierda para completar el producto.
Inserte la llave y gírela ¼ en sentido 
horario para abrir el producto. 

14  Nota
(1) Si el producto no está utilizado por 5 minutos más y no suena ninguna alarma, el sistema entra
en "modo suspensión" y el indicador se apaga después de 5 minutos. Una vez que es hora de
una alarma, el sistema se "despierta" y suena la alarma.
(2) Si el dispensador de pastillas permanece encendido durante 1 minuto, sonará un pitido. El 
pitido suena hasta que se vuelve a girar el dispensador automático de pastillas TabTime. Una vez 
que se toman los medicamentos y el dispensador automático de pastillas TabTime todavía está al 
revés, la alarma sonará, junto con una luz roja intermitente. Después de que el dispensador 
automático de pastillas TabTime haya sido girado a la posición correcta, la bandeja de pastillas
gira para que pueda acceder a sus medicamentos. Una vez que se han tomado los medicamentos, 
la alarma se apaga.

12 Apagar la alarma

Para apagar la alarma y retirar las 
pastillas, levante el dispensador 
automático de pastillas TabTime y 
gírelo para que las pastillas caigan 
en su mano o en un recipiente 
adecuado.

13 Alarma de batería baja y 
« modo suspensión »

Si las baterías producen menos de 
4.0V, aparecerá un símbolo de 
batería en la pantalla LED y el icono 
de la batería y el indicador LED 
empezarán a parpadear. Si el 
indicador LED parpadeante y el 
icono de la batería están visibles, 
reemplace las 4 baterías AA por 
baterías nuevas. El sistema dejará 
de funcionar antes de que se hayan 
reemplazado todas las baterías.
Si no hay operación por un minuto, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en modo suspensión 
y el indicador se apaga para ahorrar baterías.

(2) Presione el botón 3 varias 
veces hasta que se muestre 
el número correcto de horas.

(3) Presione el botón 2 para 
retroceder una hora.

(8) Repita estos pasos hasta seis 
veces hasta que todas las 
alarmas estén configuradas.
(9) Luego presione el botón 1 
hasta que desaparezca el ícono 
de alarma.
(10) Puede cancelar el proced-
imiento presionando los botones 
2 o 3 hasta que vea el icono -:-.

(7) Presione el botón 1 
para guardar el tiempo.

(4) Una vez que se haya 
configurado la cantidad de 
horas, presione nuevamente 
el botón 1, luego los minutos 
parpadearán.

(5) Repita el paso 2 hasta que 
se muestre la hora correcta.

(6) Repita el paso 3 hasta 
que se muestre la hora 
correcta.

Configure las diferencias de tiempo manualmente cuando use RCC

Ajuste de la hora

 Modo suspensión y encendido del dispensador

Presione brevemente el botón 3, o mantenga el 
dispensador automático de pastillas TabTime
boca abajo como si quisiera dispensar las pastillas 
para que la máquina salga del modo suspensión.

o

Inserte las baterías
Inserte las baterías en el dispensador 
automático de pastillas TabTime. 
El compartimento se encuentra en 
la parte posterior de la máquina.

Puedes elegir entre seis discos. Elija el disco que muestre la 
dosis diaria correcta para su medicamento. Es posible tener hasta 
seis dosis al día. Luego, coloque el disco correcto para su
medicamento en la bandeja; Doble las tiras hacia abajo para 
asegurar el compartimiento de la píldora antes de llenarlo, y use 
el disco como guía para volver a llenar las píldoras 
correctamente. Simplemente coloque el anillo correspondiente en 
el centro del dispensador automático de pastillas TabTime y doble 
las tiras hacia abajo para que quede bien sujeto. Una vez que se 
adjunta el anillo, llene los compartimentos individuales con su 
medicamento. Nota: si su dosis es menos de 4 al día, es normal 
que se llene más de la dosis diaria en cada compartimiento.
La frecuencia de relleno depende de la cantidad de 
medicamentos diarios. Aquí un ejemplo:
> Una vez al día, se repone la medicación cada 28 días.
> Dos veces al día, se repone la medicación cada 14 días.
> Tres veces al día, se repone la medicación cada 9 días.
> Cuatro veces al día, se repone la medicación cada 7 días.
> Cinco veces al día, se repone la medicación cada 5 días.
> Seis veces al día, se repone la medicación cada 4 días.

1

7

Ajuste de la hora a RCC (reloj de radio)

8Cómo abrir el producto
Puede abrir el compartimiento 
presionando la tira en la parte frontal 
de la máquina con el pulgar.

2 Cómo limpiar
Limpie el compartimento de la 
medicina con un paño húmedo.

3

Cómo cargar el medicamento4

Presione el botón 1 hasta 
que parpadee el número 
de horas.

Presione el botón 3 para 
establecer un número más alto.

Tan pronto como haya alcanzado el número de horas 
deseado, presione rápidamente el botón
(presione y suelte rápidamente) hará que los minutos 
comiencen a parpadear. Haga clic en el botón 2 para 
desplazarse hacia abajo y el botón 3 para desplazarse 
hacia arriba a través de los números hasta alcanzar los 
minutos correctos. Presione el botón 1 durante 5 
segundos para completar el ajuste del tiempo.

Este dispensador de pastillas tiene un reloj de radio RCC, que puede recibir señales de radio en
olas grandes, para ajustar la hora automáticamente.  
Mantenga presionado el botón 3 hasta que el símbolo RCC      fparpadee. Debido a las
características de las señales de radio de onda grande, es difícil recibir la señal durante el día,
pero se recibe por la noche (por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana). Tan pronto como se
recibe la señal, se establece la hora exacta y el símbolo RCC        deja de parpadear. El tipo de
señal RCC (como MSF o DCF, etc.) y el horario de verano (si es el horario de verano) se muestran
en la pantalla.

Presione el botón 2 para 
establecer un número más bajo. 
Al presionar brevemente el botón 
2, la visualización de la hora 
retrocede 1 hora. Mantenga 
presionado el botón 2 para reducir 
el número de horas más rápido.

Presione brevemente el botón 2 para 
ingresar al « modo suspensión ». 
Después de poner el dispensador 
automático de pastillas TabTime « en 
modo suspensión », la pantalla se apaga 
para ahorrar batería.

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

PM

A1
a

El dispensador automático de pastillas TabTime tiene formato 
de 12 horas y 24 horas

6

El dispensador automático de pastillas TabTime está 
configurado por defecto en formato de 24 horas. Cuando el 
reloj está configurado en formato de 12 horas, el icono de AM 
(mañana) o PM (tarde) aparece en el lado derecho. Elija entre 
el formato de 12 o 24 horas presionando los botones 2 y 3.

Formato de 24 horas Formato de 12 horas

Una vez 
al día

Dos veces 
al día

Tres veces 
al día

Cuatro veces 
al día

Cinco veces 
al día

Seis veces 
al día

Disco con 6 dosis

Diseño de pantalla
1. "A1 ~ A6" Aquí puede configurar los tiempos 
respectivos para cada alarma / recordatorio para
el medicamento.
2. El botón 1 es el botón "Menú". Al presionar 
brevemente este botón, puede configurar los
tiempos de alarma para el medicamento 
correspondiente. Pulse el botón 1 durante 5 
segundos para ajustar los tiempos. 
3. Use la tecla 2 para desplazarse hacia abajo. Al 
presionar brevemente este botón, el dispensador 
automático de pastillas TabTime entra en "modo 
de reposo" y la pantalla LED se apaga.

4. Use la tecla 3 para desplazarse hacia arriba.
Al presionar brevemente el botón 3, se activa el 
dispensador automático de pastillas TabTime.
Cuando aparece "ERR" en la pantalla LED, el 
dispensador automático de pastillas TabTime se
bloquea. Abra el dispensador automático de 
pastillas TabTime y verifique si hay un bloqueo 
en la caja de pastillas. Para restablecer el 
dispensador automático de pastillas TabTime, 
retire las baterías y vuelva a colocarlas.

Esta figura explica los iconos en la pantalla LCD: 
La imagen muestra la pantalla LED con todos los
iconos, y las líneas para cada icono con sus 
nombres en relación con cada icono.
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D I S P E N S A D O R  A U T O M Á T I C O  

D E  P A S T I L L A S  T A B T I M E

FÁCIL DE USAR
Para inscribirse en la garantía gratuita de 12 meses, vaya a: 
www.tabtime.com/register

TabTime Ltd, Unit 8 Moss Lane Business Centre, 
Moss Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3YX, UK.
+44(0)1270 767207

Botón 
1

Botón
2

Botón
3

RCC Giappone
RCC Regno Unito
Tipo RCC alemán

El horario de verano
Icono de la batería

6 alarmas 

3 sonidos de alarma
AM: Horas

AM: minutos
12 de presentación

 / 24 horas

RCC tipo USA
P: PST  
M: MST  
C: XST   
E: EST

DOBLER

Pulse los botones  2  y  3 
simultáneamente.

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la hora

PARPADEO
Ajuste la minutos

CERRAR

ABRIR
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